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คู่มอืการใช้งานเคร่ืองฟังเสียงหวัใจทารก 

ยีห่อ้ EDAN รุ่น SD6 
 

 

 

 

 

 

 

SD6 Ultrasonic Tabletop Doppler 
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คณุสมบติัเครื่องฟังเสียงหวัใจทารก รุ่น SD6 

• เป็นเครือ่งฟังเสยีงหวัใจทารกในครรภม์ารดา ชนดิไรส้าย 

• รบัสง่สญัญาณดว้ยระบบบลทูธู ระยะหา่งสงูสดุ 5 เมตร 

• หน้าจอ LCD ทีป่รบัความสวา่งจากดา้นหลงัใหม้องไดอ้ยา่งชดัเจน 

• ค านวณอตัราการเตน้หวัใจของทารกในครรภไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

• รองรบัโพรบตรวจวดัความถีเ่สยีงไดท้ัง้ 2 MHz และ 3 MHz 

• มรีะบบบนัทกึเสยีงทีต่รวจวดัได ้

• ล าโพงความเทีย่งตรงสงูแบบคู ่

• โพรบใชแ้บตเตอรแีบบชารจ์ไดท้ีใ่ชง้านไดน้าน 3 ชัว่โมงอยา่งต่อเนื่อง 

• เครือ่งฟังเสยีงใชแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ไฟทีใ่ชง้านไดน้าน 10 ชัว่โมงอยา่งต่อเนื่อง 

• มรีะบบปิดเครือ่งอตัโนมตัเิมือ่ไมถ่กูใชง้านใน 3 นาท ีหรอืไมม่สีญัญาณใน 1 นาท ี

• ออกแบบใหส้ามารถพกพาไดง้า่ยและมนี ้าหนกัเบาเพยีง 1.7 กก. 

• ระบบลอ็คเพือ่ความปลอดภยั (ซือ้เพิม่) 

•  รถเขน็ส าหรบัตดิตัง้เครือ่งฟังเสยีง (ซือ้เพิม่) 
 

การรบัประกนั 

• รบัประกนั 1 ปี  
 

การน าไปใช้งาน 

เครือ่งฟังเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์รุน่ SD6 เหมาะกบัการใชง้านส าหรบั
ผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นการดแูลสุขภาพ เชน่ พยาบาลวชิาชพี ผูใ้หก้ารพยาบาล / ผดุงครรภ,์  
ชา่งเทคนิคอลัตราซาวนด ์และผูช้ว่ยแพทย ์ภายใตค้ าแนะน าของแพทยว์ชิาชพีใน 
โรงพยาบาล, คลนิิก 

โพรบตรวจครรภ ์2 MHz และ/หรอื 3 MHz ส าหรบัตรวจหาอตัราการเตน้หวัใจของ
ทารกในครรภต์ัง้แต่การตัง้ครรภช์ว่งตน้จนคลอด 
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ส่วนประกอบหลกัของเครื่อง 

1. ตวัเครื่อง SD6 
a. ภาพเครือ่งโดยรวม 

 
 

b. ภาพดา้นบนของเครือ่ง 

 
 

c. ภาพปุ่ มควบคมุเครือ่ง 

 
 
 

  

1. โพรบตรวจวดั 
3. ตวัเครือ่ง 
4. จอ LCD 
5. ล าโพง 
7. ชอ่งรบัสญัญาณแบบบลทูธู 

8. ชอ่งวางโพรบตรวจวดั 
9. หจูบัเครือ่ง 
10. หวัเสยีบโพรบ 
11. ปุ่ มควบคุมเครือ่ง 

12. ไฟแสดงสถานะเครือ่ง 
13. ปุ่ มเปิด/ปิดเครือ่ง 
14. ปุ่ มตัง้คา่ / ยนืยนัการตัง้คา่ 
15. ปุ่ มเลื่อนขึน้ / บนัทกึ /  
     ควบคมุการท างาน 
16. ปุ่ มเลื่อนลง / ควบคมุการพมิพ ์
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d. ภาพดา้นหลงัของเครือ่ง 

 
 

e. ภาพดา้นขา้งของเครือ่ง 

 
 

2. โพรบตรวจวดั แบบไร้สาย 
a. ภาพโพรบโดยรวม 

 
 

  

17. ฟิวส ์
18. ชอ่งจา่ยไฟฟ้าเขา้เครือ่ง 
19. จุดต่อสายดนิ 
20. ป้ายเครือ่ง 
21. ชอ่งล๊อคกนัโขมย 
22. ชอ่งตอ่หฟัูง 

23. แบตเตอรเีครือ่ง 

1. หน้าตรวจสมัผสัของโพรบ 
2. ปุ่ มควบคมุโพรบ 
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b. ภาพปุ่ มควบคมุโพรบ 

 
 
 

c. ภาพดา้นหลงัโพรบ 

 
 

3. หน้าจอ LCD 
เครือ่งรุน่นี้ม ี4 โหมด คอื โหมดทดสอบ, โหมดบนัทกึ, โหมดท างาน และโหมดตัง้คา่ 

ซึง่ทัง้ 3 โหมดแรกแสดงหน้าจอดงัภาพ 

 

1. ภาพสถานะแบตเตอรี ่

 

5. ลดความดงัเสยีง 
6. เพิม่ความดงัเสยีง 
7. ปุ่ มเปิด/ปิดโพรบ 
8. ไฟแสดงสถานะโพรบ 

9. ป้ายโพรบ 
10. แบตเตอรีโ่พรบ 
11. จุดชารจ์โพรบ 
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2. สถานะการบนัทกึ 
3. สถานะการฟังเสยีงทีบ่นัทกึ 
4. สถานะไฟฟ้า AC 
5. สถานะบลทูธู 

 
6. สถานะสญัญาณเสยีงหวัใจของทารกในครรภ ์
7. คา่อตัราการเตน้หวัใจของทารกในครรภ ์(FHR) 
8. วนัที ่
9. เวลา 
10. สถานะการเตน้ของหวัใจ เมือ่เครือ่งไดร้บัสญัญาณหวัใจของทารกในครรภ์ 
11. สถานะความดงัเสยีง 
 

ขัน้ตอนการใช้งาน 

• การใช้งานแบตเตอรี 
1) การใสแ่บตเตอรีข่องเครือ่ง 

• เครือ่งฟังเสยีงนี้ สามารถใชง้านไดท้ัง้การต่อสายไฟฟ้า หรอืใชแ้บตเตอรี ่ชนิด 
Ni-MH. 

• ควรเปิดเครือ่งดว้ยแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เตม็แลว้ ซึง่ชารจ์ไดจ้ากการต่อสายไฟฟ้า
เขา้เครือ่ง (ไมว่า่จะเครือ่งจะเปิดหรอืเปิดอยูก่ช็ารจ์ได)้ 

• ก่อนใสแ่บตเตอรี ่ตอ้งปิดเครือ่งและถอดสายไฟฟ้าออกทุกครัง้ 
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• ต าแหน่งชอ่งใสแ่บตเตอรี ่อยูด่า้นขา้งเครือ่ง ตอ้งเปิดฝาออกก่อน 

 

• ก่อนใสแ่บตเตอรี ่น าหวัตอ่ของเครือ่งออกมาดา้นนอกแลว้คอ่ยใสแ่บตเตอรีเ่ขา้ 
จากนัน้จงึเสยีบหวัต่อของเครือ่งและเบตเตอรีเ่ขา้ดว้ยกนัก่อนปิดฝาเครือ่งให้
เรยีบรอ้ย 

 
 

2) การใสแ่บตเตอรีข่องโพรบแบบไรส้าย 

• โพรบนี้ใชแ้บตเตอรีล่เิทยีม 

• ต าแหน่งชอ่งใสแ่บตเตอรีอ่ยูด่า้นหลงัโพรบ ตอ้งใชไ้ขควงปากแฉกไขเปิดฝา
ออกกอ่น 

• เชค็ขัว้แบตเตอรีใ่หม้ ัน่ใจก่อนใสทุ่กครัง้ 
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3) การชารจ์แบตเตอรีเ่ครือ่ง 
a. สถานะของแบตเตอรีข่ณะก าลงัชารจ์ แสดงรปู  บน LCD 
b. เมือ่แบตเตอรีเ่หลอืระดบัพลงังานน้อย ใหช้ารจ์ดว้ยการต่อสายไฟ โดยชารจ์

ไดไ้มว่า่เครือ่งจะปิดหรอืเปิดกไ็ด ้
c. ระยะเวลาชารจ์เตม็ ประมาณ 5 ชัว่โมง (หากปิดเครือ่งหรอื Standby) 
d. เมือ่ชารจ์แบตเตอรีเ่ตม็แลว้ มไีฟสเีขยีวกระพรบิ และปรากฎสญัลกัษณ์

พลงังานแบตเตอรมี ี4 ขดี 
4) การชารจ์แบตเตอรีโ่พรบไรส้าย 

a. ควรชารจ์แบตเตอรีเ่มือ่ระดบัพลงังานอ่อน ซึง่มไีฟเตอืนสเีหลอืง 
b. วธิกีารชารจ์แบตเตอรี ่โดยวางโพรบทีช่อ่งเสยีบวางโพรบบนเครือ่ง จากนัน้จงึ

ต่อสายไฟฟ้าเครือ่ง 
c. ระยะเวลาชารจ์เตม็ ประมาณ 5 ชัว่โมง (หากปิดเครือ่งหรอื Standby) 
d. เมือ่ชารจ์แบตเตอรีเ่ตม็แลว้ มไีฟสเีขยีวกระพรบิ 

5) การดแูลแบตเตอรี ่
a. ขณะชารจ์แบตเตอรี ่วางหา่งจากผูป่้วยไมน้่อยกวา่ 1.5 เมตร 
b. ก่อนการใชง้าน เชค็วา่แบตเตอรีถ่กูตดิตัง้อยา่งแน่นและเรยีบรอ้ย 
c. หา้มเผาท าลาย ถอดประกอบชิน้สว่น หรอืตอ่ไฟฟ้าลดัวงจรของแบตเตอรี ่
d. กรณีไมไ่ดใ้ชง้านเครือ่งเป็นเวลานาน มากกวา่ 1 เดอืน 

o ใหป้ลดแบตเตอรีอ่อกเกบ็ในทีแ่หง้เยน็ อุณหภมู ิ-20 ถงึ 40 องศา
เซลเซยีส 

o ควรกระตุน้แบตเตอรีใ่นระวา่งการจดัเกบ็ โดยน าไปชารจ์อยา่งน้อยเดอืน
ละครัง้ 
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• การเปิดเคร่ือง 
1) ขอ้ควรระวงั : เพือ่ป้องกนัเสยีงรบกวนในโพรบ หา้มวางโพรบบนชอ่งเสยีบบน

เครือ่งในขณะทีเ่ครือ่งยงัเปิดอยู ่(ใหน้ าโพรบออกก่อนเปิดเครือ่ง และวางในชอ่ง
เสยีบหลงัจากปิดเครือ่งแลว้) 

2) การเปิด/ปิดเครือ่ง หรอืโพรบ ใหก้ดทีปุ่่ ม  
3) หลงัจากเปิดเครือ่ง และโพรบแลว้ อุปกรณ์ทัง้คูจ่ะเชือ่มต่อกนัอตัโนมตั ิพรอ้มทัง้มี

สญัลกัษณ์ ปรากฎบนจอ LCD  
 

• การปิดเคร่ือง 
1) เมือ่ใชง้านเสรจ็และปิดเครือ่ง ควรเชด็คราบเจลทีต่กคา้งบนหน้าโพรบดว้ยผา้ที่

สะอาดและออ่นนุ่ม ก่อนวางโพรบกลบับนชอ่งเสยีบของเครือ่ง 

2) ควรปิดเครือ่งโดยกดปุ่ ม  จงึคอ่ยวางโพรบทีช่อ่งเสยีบ 
3) หากเครือ่ง หรอืโพรบไมไ่ดร้บัสญัญาณตามเวลาทีต่ ัง้คา่ไว ้จะปิดเครือ่งหรอืโพรบ

เองอตัโนมตั ิ
 

• การต่อหฟัูง (อปุกรณ์เสริม) 
1) ควรต่อหฟัูง กรณีทีใ่ชง้านเครือ่งในสถานทีม่เีสยีงดงัรบกวน 
2) ต าแหน่งของชอ่งตอ่หฟัูง อยูด่า้นหลงัเครือ่ง 
3) เมือ่ตอ่หฟัูงแลว้ จะไมม่เีสยีงออกจากล าโพงเครือ่ง 
4) ขอ้ระวงัการใชห้ฟัูง ควรลดระดบัความดงัเสยีงก่อน 

 

• การเปล่ียนค่าการตัง้เคร่ือง 
1) การเขา้/ออกในการตัง้คา่ 

i. เขา้เมนูการตัง้คา่โดยกดปุ่ มตัง้คา่ คา้งไว ้2 วนิาท ี
ii. กดปุ่ มตัง้คา่เมือ่ลกูศรอยูใ่นค าสงัการตัง้คา่ทีต่อ้งการ 
iii. กดปุ่ ม ขึน้/ลง เพือ่เลอืกเปิด/ปิดคา่ทีจ่ะตัง้ 
iv. ออกโดยกดปุ่ มตัง้คา่ซ ้า 
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2) คา่ทีส่ามารถตัง้ได ้
i. การตัง้คา่ Backlight 
ii. การตัง้คา่เสยีง 
iii. การตัง้คา่ปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ
iv. การเลอืกภาษา 
v. การตัง้วนัทีแ่ละเวลา 
vi. การตัง้รปูแบบวนัที ่

3) หากไมม่กีารท างานตัง้คา่ในเวลา 30 วนิาท ีเครือ่งจะออกจากเมนูตัง้คา่ โดยไม่
บนัทกึคา่ทีเ่ปลีย่นแปลง 
 

• การเปล่ียนฟิวส ์
1. ขอ้ระวงัในการเปลีย่นฟิวส ์ตอ้งปิดเครือ่ง และถอดสายไฟฟ้าออกก่อน 
2. เครือ่งจะตดิตัง้ฟิวส ์2 ชิน้ ทีด่า้นหลงัเครือ่ง 

3. คณุลกัษณะของฟิวส ์ขนาด Ф5 mm*20 mm; Model: T400mAH250V 
4. เมือ่ฟิวสข์าด ใหเ้ปลีย่นออกโดยวธิดีงันี้ 

a. ใชไ้ขควงปากแบนกดเขา้ไปประมาณ 1 มม. แลว้หมนุทวนเขม็นาฬกิา
เพือ่คลายออก 

b. เปลีย่นฟิวสใ์หมต่ามคณุลกัษณะทีก่ าหนดเทา่นัน้ 
c. ใสฟิ่วสใ์หมพ่รอ้มกดเขา้ไป 1 มม. แลว้หมนุตามเขม็นาฬกิาเพือ่ล๊อค

เขา้ไป 
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การตรวจค่าอตัราการเต้นหวัใจของทารกในครรภ ์(FHR Examining) 
 
ค าเตือน :  

1. ตรวจเชค็ความพรอ้มของเครือ่งและโพรบอยา่งสม ่าเสมอ 
2. เพือ่หลกีเลีย่งการวนิิจฉยัทีไ่มถ่กูตอ้ง 

a. เลื่อนยา้ยต าแหน่งโพรบเพือ่หาจุดทีร่บัสญัญาณ FHR ตามการเปลีย่น
ทา่ทางของทารกในครรภ ์

b. กรณีพบขอ้สงสยัเกีย่วกบัการเสยีชวีติของทารกในครรภ ์ควรตรวจทวนเพือ่
ยนืยนัผลดว้ยวธิกีารอื่นรว่มดว้ย 

ข้อระวงั : ใชโ้พรบอยา่งระวงั หา้มกดหรอืกระแทกกบัพืน้ผวิสมัผสัทีแ่ขง็ 
 
โพรบความถี ่2MHz และ 3 MHz ถกูออกแบบส าหรบัตรวจครรภ์ ดงัรายละเอยีดนี้ 
โพรบความถ่ี 2 MHz : เหมาะกบัการตรวจแบบ Deep Penetration และนิยมใชต้รวจ

ครรภร์ะยะไตรมาสที ่3  
โพรบความถ่ี 3 MHz : ใชส้ าหรบัการตรวจทัว่ไปเนื่องจากมคีวามละเอยีดและมชีว่ง

หน้าคลื่นการตรวจทีก่วา้งกวา่โพรบความถี ่2 MHz 
ขัน้ตอนการตรวจคา่อตัราการเตน้หวัใจของทารกในครรภ ์(FHR Examining) ดงันี้ 

1. ตรวจสมัผสัดว้ยมอืหาทา่ทางการจดัรา่งกายของทารกในครรภเ์พือ่หาต าแหน่ง
ของหวัใจ 

2. เปิดใชง้านเครือ่งและโพรบ 
3. ทาเจลทีห่น้าตรวจสมัผสัของโพรบ แลว้วางตรวจในต าแหน่งทีต่อ้งการ จากนัน้

เอยีงโพรบเพือ่หาสญัญาณเสยีง อาจปรบัระดบัความดงัเสยีงได ้
4. สญัญาณเสยีงหวัใจของทารกในครรภจ์ะดงัออกจากล าโพงเครือ่ง/หฟัูง พรอ้มทัง้

แสดงคา่ FHR บนจอ LCD 
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การบนัทึกและฟังเสียงท่ีบนัทึก 

• เครือ่งสามารถบนัทกึเสยีงหวัใจของทารกในครรภไ์ดน้านถงึ 240 วนิาท ี

• การบนัทกึเสยีง :  

1. กดปุ่ ม  คา้งไว ้2 วนิาทจีนมอีกัษร  REC ปรากฎบนจอ LCD จงึเริม่บทักึ 

2. กดปุ่ ม  อกีครัง้เพือ่หยุดบนัทกึ และกลบัสูโ่หมดการตรวจปกตแิบบ Real 
Time 

• การฟังเสยีงทีบ่นัทกึ : กดปุ่ ม  ในโหมดการตรวจปกตแิบบ Real Time จะมี
อกัษร PLA ปรากฎบนจอ LCD แลว้เครือ่งจะเปิดใหฟั้งเสยีงทีบ่นัทกึไว ้

 

การบ ารงุรกัษาและท าความสะอาด 
1. การตรวจ 

a. การตรวจพินิจ : 

• ตรวจหาความผดิปกตขิองเครือ่งและอุปกรณ์ ทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อผูป่้วย 

• ตรวจสายไฟฟ้าและชอ่งเสยีบสายไฟ 

• ตรวจการท างานใหม้ัน้ใจวา่ยงัท าไดป้กตดิ ี
b. การตรวจประจ าเวลา : ตรวจอุปกรณ์ทัง้หมด รวมถงึ การตรวจความปลอดภยั 

และการตรวจการท างาน โดยผูช้ านาญทุก 6 ถงึ 12 เดอืน และทุกครัง้หลงัการใช้
งาน 

c. การตรวจเชิงกล :  

• ตรวจการขนัแน่นของสกร ู

• ตรวจสภาพของสายไฟฟ้า หารอยปรแิตก ขาด หรอืบดิเกลยีว 

• เปลีย่นสายไฟฟ้าเมือ่พบความเสยีหายรุนแรง 

• ตรวจสภาพของปลัก๊ไฟฟ้า 
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2. การบ ารงุรกัษา 
a. ไมท่ าใหห้น้าจอ LCD เป็นรอยหรอืเสยีหาย 
b. ท าความสะอาดฝุ่ นและรอยสกปรกทีส่ภาพภายนอกเครือ่ง 
c. ใชโ้พรบอยา่งระวงั หา้มกระแทกกบัของแขง็เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิ

ดา้นในโพรบ 
d. เชด็คราบเจลทีโ่พรบทุกครัง้หลงัใชง้าน 
e. วางโพรบในทีแ่หง้ และอุณหภมูน้ิอยกวา่ 45 องศาเซลเซยีส 

3. การท าความสะอาด 
a. การท าความสะอาดเครือ่ง : ทุกสปัดาห ์หรอืเมือ่ตอ้งการ 
b. การท าความสะอาดโพรบ : ทุกครัง้หลงัใชง้านเพือ่ป้องกนัการแพรเ่ชือ้ และยดื

อายกุารใชง้าน 
c. วธิกีารท าความสะอาด : 

• ปิดเครือ่งหรอืโพรบ และถอดสายไฟฟ้าออกจากปลัก๊  

• ท าความสะอาดภายนอกเครือ่งดว้ยผา้นุ่มทีชุ่บหมาดดว้ยน ้ายาท าความ
สะอาดแบบอ่อน เช่น ethanol (75%) หรอื isopropanol (70%)  

• จากนัน้เชด็ดว้ยผา้แหง้ 
4. การฆ่าเช้ือ (Disinfection) 

a. กรณีทัว่ไป ไมม่คีวามจ าเป็นน าเครือ่งไปฆา่เชือ้ 
b. กรณีเครือ่งสกปรก ใหท้ าความสะอาดภายนอกเครือ่ง แลว้ฆา่เชือ้โดยการเชด็

ดว้ยผา้นุ่มทีชุ่บหมาดดว้ย ethanol (75%) หรอื isopropanol (70%) จากนัน้เชด็
ดว้ยผา้แหง้ 

c. หลงัการใชง้านแต่ละครัง้ เชด็ท าความสะอาดโพรบ แลว้ฆา่เชือ้โดยการเชด็ดว้ย
ผา้นุ่มทีชุ่บหมาดดว้ย ethanol (75%) หรอื isopropanol (70%) จากนัน้เชด็ดว้ย
ผา้แหง้ 

5. การฆ่าเช้ือแบบ Sterilization 
ไมม่คีวามจ าเป็นน าเครือ่งไปฆา่เชือ้แบบ Sterilization ยกเวน้การปฎบิตัภิายใตก้ฎ

ขอ้บงัคบัของแต่ละหน่วยงานเท่านัน้ 
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หมายเหต ุ: หลงัจากท าความสะอาด หรอืฆา่เชือ้แลว้ ใหต้รวจเชค็การท างานทุกครัง้ 
หากพบความผดิปกตใิหต้ดิต่อผูผ้ลติเพือ่รบัการบรกิารก่อนใชง้านต่อไป 

 
หวัข้อการตรวจเชค็ วิธีการตรวจเชค็ 
การตรวจพนิิจ ตรวจหาความเสยีหายของเครือ่งและอุปกรณ์ 
การตรวจการท างาน • ตรวจการเปิด/ปิดเครือ่ง 

• เมือ่เปิดเครือ่งแลว้ ตรวจการท างานชองหน้าจอ LCD  
• ตรวจหน้าโพรบ โดยใชม้อืแตะอยา่งเบา หากปกตแิลว้เครือ่ง

จะรอ้งแจง้ 
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